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ACTUALITZACIO DE NOTA INFORMATIVA

Actualitzacio de la nota informativa: Desviacions en els valors d'INR elevats (superiors a 4,5)
en determinats lots de les tires reactives COAGUCHEK.

Tipus d'alerta: Seguretat Tipus de producte: Producte sanitari

* Oficines de farmacia  * Académia de Ciéncies Medigues i de la Salut de Catalunya i de Balears * Entitats
proveidores d'atencid primaria * Magatzems de distribucié farmacéutica * Centre de Farmacovigilancia de
Catalunya * Collegis de farmacéutics * Col'legis d'infermeria  * Col'legis de metges *

Com a continuacio de l'alerta 2018084, emesa el passat 7 de setembre de 2018, us fermn arribar una
actualitzacio de la nota informativa emesa per 'Agéncia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
(AEMPS) en relacio amb la deteccié de desviacions en els valors d'INR elevats (superiors a 4,5) en determinats
lots de les tires reactives COAGUCHEK.
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Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS

DESVIACIONES EN LOS VALORES DE INR
ELEVADOS (SUPERIOR A 4,5) CON DETERMINADOS
LOTES DE TIRAS REACTIVAS COAGUCHEK

Fecha de publicacién: 7 de septiembre de 2018
Modificacion de 3 de octubre de 2018 (ver al final)

Categoria: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD
Referencia: PS, 16/2018
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Nota informativa

La Agencia Espaiola de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
ha tenido conocimiento a través de la empresa Roche Diagnostics GmbH,
- Alemania, de que se ha detectado un nimero creciente de reclamaciones
en relacion a desviaciones en los valores de INR (International Normalized
Ratio) obtenidas con determinados lotes de tiras reactivas CoaguChek
cuando los resultados de INR son superiores a 4,5.

Estas tiras reactivas se utilizan con los medidores CoaguChek XS,
CoaguChek XS Plus, CoaguChek XS Pro, CoaguChek INRange vy
CoaguChek Pro (I, para la determinacion cuantitativa in vitro del tiempo de
protrombina en sangre total capilar fresca. Estos productos de diagnéstico
in vitro, estan indicados para uso profesional o para autodiagnéstico en
personas que toman anticoagulantes orales y que necesitan controlar el
tiempo de coagulacién de la sangre.

De acuerdo con la informacion facilitada por la empresa, los lotes afectados
han sido calibrados frente al estandar de referencia de tromboplastina
proporcionado por la OMS en 2016 (rTF/16). En comparacién con el
estandar previo de tromboplastina humana (rTF/09) de la OMS, el nuevo
estandar presenta un aumento de los valores de INR (sesgo del 6%) y
muestra un mayor “indice de sensibilidad internacional” (1Sl).
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Segun la investigacion de la empresa, para los valores dentro de los rangos
terapéuticos habituales (hasta 4,5 INR) se ha verificado que presentan el
sesgo esperado del 6%. Sin embargo, para valores de INR superiores a
4,5, se ha observado un sesgo creciente positivo, inesperado, de las tiras

reactivas CoaguChek calibradas frente al dltimo estandar rTF/16 de la OMS
en comparacion a los métodos de laboratorio calibrados frente a rTF/09.

SITUACION ACTUAL EN ESPANA

La empresa Roche envié una primera nota de aviso a los centros sanitarios
y oficinas de farmacia que disponen o han distribuido lotes de los productos
afectados en nuestro pais, para advertir del problema detectado e
indicarles que los valores de INR superiores a 4,5 deben verificarse frente a
un método de laboratorio.

Posteriormente ha enviado una segunda nota de aviso en la que se
modifican las recomendaciones para los profesionales sanitarios y la
identificacion de los lotes afectados de acuerdo a lo expresado en la
presente nota informativa de la AEMPS.

Asimismo ha elaborado una nueva carta informativa para los pacientes que
se adjunta como anexo a esta nota.

PRODUCTOS AFECTADOS
TIRAS REACTIVAS REFERENCIAS | NUMEROS DE LOTE uso

CoaguChek XS PT Test del 272167xx al

PST 07671687070 334498xx Autodiagndstico
04625374190

CoaguChek XS PT Test | 04625358070 del2raierxxal | autodiagnsstico
04625315070

del 272170xx al
CoaguChek PT Test 06688721070 353606xx Profesional

Utilizados con los medidores CoaguChek XS, CoaguChek XS Plus,
CoaguChek XS Pro, CoaguChek INRange y CoaguChek Pro Il

El lote se compone de 8 digitos. Para la identificacidén de los nimeros de
lote afectados debe tenerse en cuenta el intervalo mencionado entre los 6
primeros digitos. Los 2 ultimos digitos son variables 01,02, 03, etc., y se
corresponden con un orden correlativo de fabricacion.
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El nimero de lote y la referencia pueden encontrarse en la etiqueta
adherida al envase de las tiras, como se muestra en la siguiente imagen:

I Patient Setf Testing (PST) Patient Sell Testing (PST) iPuthleutmn[PS‘n
CoaguChek®XS |CoaguChek®XS CoaguChek®XS
PT Test PST PT Test PST | PT Test PST

AT —— 1 - =
Pomsrerr- ‘\ CoapuChek] MRange Localizacién de la
2 Testswipa s | 28 Testow pasianycn / — referencna y

. »—ETV numero de lote
{REF] 07871887 019 1 687 019
Fﬂﬂ‘iﬂl:“:?l mﬂ:w::wdl h
RECOMENDACIONES

a) Profesionales sanitarios de centros sanitarios

1. Si en su centro utilizan tiras reactivas CoaguChek, de las referencias
y lotes indicados anteriormente, tenga en cuenta que los valores
obtenidos de INR superiores a 4,5 deben verificarse con un método
de laboratorio o con tiras CoaguChek de lotes no afectados (en caso
de que disponga de ellos).

2. Adicionalmente, incremente la frecuencia de las pruebas hasta que el
resultado esté en rango terapéutico, de acuerdo con las pautas
habituales.

3. Contacte con los pacientes que estén utilizando los medidores
Coaguchek en su domicilio para compartir con ellos esta informacion,
faciliteles la nota de aviso de la empresa destinada a pacientes, que
podra encontrar en el anexo a esta nota informativa, y recuérdeles
que si obtienen valores de INR superiores a 4,5 deben comunicarselo.

b) Oficinas de farmacia

Si en su establecimiento han vendido tiras reactivas CoaguChek a
pacientes, intente identificarlos para compartir con ellos esta
informacion, y recordarles que acudan a su médico en caso de obtener
valores de INR por encima de 4,5. Informe en el mismo sentido a los
pacientes cuando les dispense estas tiras.
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c) Pacientes

Si usted, para el control de la terapia con anticoagulantes orales, utiliza
tiras reactivas CoaguChek, verifique si se corresponden con las
referencias y lotes indicados anteriormente y en dicho caso:

1. Si obtiene un valor de INR superior a 4,5, comuniquelo a su
profesional sanitario para que le realicen una prueba de labaratorio
para confirmar los resultados y decidir sobre su tratamiento.

2. Como es habitual, siga [as instrucciones de uso del producto y
verifique que los valores obtenidos se encuentran dentro del “rango
terapéutico” que le ha indicado su medico.

3. NO modifique su tratamiento SIN previa consulta con su médico.

DATOS DE LA EMPRESA

Roche Diagnostics S.L.

Av. De la Generalitat 171-173

08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

Servicio de atencidn al cliente de Roche Diagnostics: teléfono 900 300 705

Modificacion de 3 de octubre de 2018

En la pagina 2 se han modificado los epigrafes correspondientes a la
situacion actual en Espana (incluida una nueva versién de la carta
informativa que figura como anexo) y a productos afectados.

En fa pagina 3 se ha modificado el apartado de recomendaciones para los
profesionales sanitarios de centros sanitarios.
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Carta para usuario (paciente)

(CoaguChek XS PT Test PST, CoaguChek XS PT
Test)

Nota Urgente de Seguridad en
Campo

Sant Cugat del Vallés, 18 de septiembre de 2018

Nos ponemos en contacto con usted para informarle sobre una incidencia relacionada con el
sistema CoaguChek y sus tiras reactivas. Por favor, lea esta informacién atentamente.

Estimado usuario,

Para garantizar que sus valores de CoaguChek se puedan comparar con los valores de otros
dispositivos (por ejemplo, sistemas de laboratorio, sistemas de punto de atencién en su con-
sultorio, etc...), calibramos nuestras tiras reactivas con el estandar de la Organizacién Mun-
dial de ]a Salud (OMS). Este estandar se renové en 2016. Aunque los fabricantes no estan obli-
gados a estandarizar sus tiras en comparacién con el Gltimo estdndar de la OMS, como lider
mundial de soluciones de INR para diagnéstico inmediato, Roche decidié cambiar al dltimo
estandar de la OMS y fue una de las primeras compafifas en proveer al mercado de tiras reac-
tivas CoaguChek calibradas frente a este nuevo estandar.

Hemos detectado un incremente en el nimero de reclamaciones en relacién a las desviaciones
de las tiras

reactivas CoaguChek frente a controles que no son de Roche y métodos de laboratorio.

Por ello, iniciamos un analisis en profundidad a fin de determinar los motivos de las diferen-
cias observadas y

hemos hallado lo siguiente:

s Para valores entre 0.8 y 4.5 INR: no se ven diferencias significativas y los resultados
de su CoaguChek son completamente fiables comparados con los métodos de laborato-
rio.

e Para valores superiores a 4.5 INR: en los resultados se observaron desviaciones mayo-
res a las esperadas en comparacién con los métodos de laboratorio.

ZQué significa eso para mi como paciente en autocontrol?

Para cada paciente se establecen unos valores de INR, llamado "rango terapéutico”, en el que
debe mantenerse y que vienen definidos por la indicacién para la que recibe terapia anticoa-
gulante (por ejemplo, fibrilacién auricular, valvula cardiaca, tromboembolismo venoso, etc.).
Ninguno de los rangos terapéuticos utilizados médicamente supera el valor mencionado ante-
riormente de INR 4.5, por lo tanto puede continuar usando su dispositivo CoaguChek como lo
hizo anteriormente teniendo en consideracién que tan pronto como mida valores superiores a
4.5 INR, debe comunicarlo (como usted ya sabe) a su profesional de la salud y este debera so-
licitar, en el caso de que sus tiras pertenezcan a los lotes identificados (ver tabla 1), pruebas
paralelas con un método de laboratorio para decidir sobre su tratamiento.
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Carta para usuario (paciente)
(CoaguChek XS PT Test PST, CoaguChelk XS PT Test)

Es por lo tanto muy importante que, tal y como indican todos los prospectos de envase de las
tiras reactivas CoaguChek utilizadas por pacientes (XS PT/XS PT PST), contacte con su médico
cada vez que se obtenga un resultado que se encuentre fuera de su rango terapéutico.

Esta es la informacién que usted puede encontrar en los diferentes prospectos de las tiras
CoaguChek:

CoaguChek XS PT Test:

“Si el resultado de PT medido es inusualmente alto o bajo, repita la prueba. Si el resultado de PT
sigue estando fuera del rango terapéutico especificado por el médico que le trata, péngase inme-
diatamente en contacto con ély  pregtintele cuales son las medidas apropiadas (anticoagulan-
tes) que debe tomar a fin de reducir los riesgos que podrian derivarse de una anticoagulacién
excesiva (peligro de sangrado)} o una anticoagulacién insuficiente (riesgo de trombosis).”

CoaguChek XS PT Test PST;

“Si el resultado medido est4 fuera del rango terapéutico especificado por el médico que le trata,
repita la prueba. Si el resultado sigue estando fuera del rango terapéutico, péngase inmediata-
mente en contacto con su médico y pregtintele cuéles son las medidas apropiadas (anticoagulan-
tes) que debe tomar.”

éCudles son los lotes de prueba afectados?
Los siguientes nimeros de lote pueden usarse hasta un INR de 4.5. Si los valores superan un

INR de 4.5, comuniquese con su profesional de la salud, que en estos casos deberi solici-
tar una prueba de laboratorio antes de definir el tratamiento adecuado:

Numero Lote

Numero REF Nombre Producto {valido solo hasta
un INR de 4.5)

' 04625315070 CoaguChek XS PT Test = #272167xx -
| 04625358070 ' 2 334498xx
‘07671687070  CoaguChek XS PT PST | #272167xx -
| Test | 334498xx

Tabla 1: Nimeraos de lote afectados por la limitacién

¢Esta limitacién sera para siempre?

NO, Roche Diagnostics ya comenzé a producir nuevas tiras de prueba CoaguChek, que ya no
tendran esta  limitacién (mediciones comparables hasta valores INR 4.5). Esas tiras estarin
disponibles a partir de octubre de 2018, con los lotes que se indican en la tabla:

Numero REF  Nombre Producto Numero Lote Disponibilidad
(codificacion de stock
del chip)
| 07671687070 CoaguChek XS PT Test PST, 24 2334499xx Octubre ;
tests (S_344) 5

2334499xx  Octubre |

| 04625358070 CoaguChek XS PT Test, 24 tests
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Carta para usuario (paciente)
(CoaguChek XS PT Test PST, CoaguChek XS PT Test)

. . ) (5_344) .
| 04625315070 CoagulChek XS PT Test, 2 x 24 2334499xx Octubre
- tests (S_344)

i
; Tabla 2: Nuevos lotes Yy dlspnniﬁliidad

¢Cémo reconozco qué niimero de lote de tira / de c6digo de chip de CoaguChek tengo?

El niimero de lote y referencia de las tiras que usted estd usando, aparece impreso en la eti-
queta, que se adhiere a la caja de tiras reactivas durante ia fabricacién. Deben contrastar los 6
primeros digitos del lote pudiendo variar los tiltimos 2.

A continuacién le mostramos un ejemplo de caja y del chip, sefialando donde puede identificar
los numeros correspondientes:

Patient Sel Testing (PST) | Patent Selt Texting (PST) - Pt Sell Testing (PST)
CoaguChek®XS |CoaguChek®XS CoaguChek®XS
PT Test PST PT Test PST PT Test PST
T — T — T )
CorguChake XS | CoAGTHERPXS
24 Test strips / 24 Testow h/
Bandeletes-tes CompChut K8 PTTexn T | | Tswnmng
[r] ererisar e .
[REF arerteay M o [REE ovemieET M9 |
:lhmwn:mdlwwm | “ it [ gmwmwaﬂ
For edi-testing ony / | m I Wykacznie do samekiontrd: .'
- W | Smnmm
L L "Sle ewox
T —— ) R T |

[] Ntmero de lote

El nimero de c6digo del chip se encuentra tal y como le mostramos en la siguiente imagen:

litil

Si tiene alguna cuestién técnica no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Atencién al
Cliente de Roche Diagnostics llamando al 900 300 705.

Lamentamos los inconvenientes que esta situacién pueda causarle y esperamos seguir contan-
do con su confianza y comprensién.

Atentamente,
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Carta para usuario (paciente)
(CoaguChek XS PT Test PST, CoaguChelk XS PT Test)

Roche Diagnostics S.L.U.

Carlos Freixas Rosa Gonzélez

Director de Marketing Directora de Calidad y
Asuntos Regulatorios
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